
Отчёт анализа

Паспорт хроматограммы

Оператор: SYSTEM

Хроматограмма: №0   2019-05-28 15:09:09

Файл данных: C:\Projects\Этанол - внутренний стандарт\.chromatograms\Водка.chrx

Хроматограф:

Метод обработки: C:\Projects\Этанол - внутренний стандарт\.methods\Этанол - внутренний стандарт.mthx

Название пробы: Водка

1,00Объём пробы:

Колонка: Колонка:

Комментарии:

Режим анализа

Результат расчёта

Компонент Время

(мин)

Площадь

(мВ*с)

Высота

(мВ)

Концентрация Ед.

измер.

Детектор

2-метил-1-пропанол 0.000 0.000 0.000 0 мг/л АА FID1A

1-пропанол 0.000 0.000 0.000 0 мг/л АА FID1A

1-бутанол 0.000 0.000 0.000 0 мг/л АА FID1A

3-метил-1-бутанол 0.000 0.000 0.000 0 мг/л АА FID1A

Метилацетат 0.000 0.000 0.000 0 мг/л АА FID1A

Ацетальдегид 15.717 6649.000 799.529 1.5696 мг/л АА FID1A

Метанол 23.250 58100.000 4010.077 9.9721 мг/л АА FID1A

2-пропанол 25.450 6379.704 482.741 0.84602 мг/л АА FID1A

Этанол 26.467 7370956206.468
366890137.5

94
7.893E+05 мг/л АА FID1A

Этилацетат 0.000 0.000 0.000 0 мг/л АА FID1A

Сумма
7371027335.17

2

366895429.

941
12.388

Хроматограмма
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Водка

C:\Projects\Этанол - внутренний стандарт\.chromatograms\Водка.chrx

FID1A

Интервал от 0.000 мин до  110.000 мин
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